复旦大学附属肿瘤医院电生理采购需求

一、系统名称：

电生理系统

二、系统用途

应用：1.肺功能和动态心电图连接医院his并上传报告至医院his

      2.肺功能和动态心电的CA电子签名

三、系统技术指标

1.肺功能和动态心电图连接医院his并上传报告至医院his

	序号
	功能名称
	大类
	功能模块
	备注

	1
	肺功能和动态心电图连接医院his并上传报告至医院his


	☆调用his接口

获取病人信息
	获取病人基本信息
	接口开发

	
	
	
	获取医技申请单列表
	接口开发

	
	
	☆调用his接口申请单确认
	获取医技申请单收费明细项目
	接口开发

	
	
	
	医技申请单的接收确认及撤消确认
	接口开发

	
	
	
	确认医技检查申请单项目接收及撤消
	接口开发

	
	
	报告发布
	检查报告发布
	接口开发

	
	
	报告回收
	检查报告回收
	接口开发


2. 肺功能和动态心电的CA电子签名

	序号
	大类
	分系统
	功能模块
	备注说明

	   1
	#MKey服务端接口调用
	生成二维码
	根据请求类型生成对应规

则的二维码图片
	接口调用

	
	
	签名推送
	将签名数据推送给对应的

MKey APP用户进行签名
	接口调用

	
	
	批量签名
	应用调用此接口进行批量

数据的签名操作
	接口调用

	
	
	获取用户证书
	应用调用此接口获取用户

当前登录的证书
	接口调用

	
	
	获取免密时间
	应用调用此接口去获取当

前登录用户失效时间
	接口调用

	
	
	获取签名值
	应用调用此接口获取该业

务流水号的签名值，和用

户证书
	接口调用

	
	
	获取用户签章
	应用调用此接口去获取当

前用户签章
	接口调用

	
	#动态心电图软件接口开发
	扫码登录数据接收
	MKey APP扫码登录后将数

据回调给应用系统
	接口开发

	
	
	扫码签名数据接收
	MKey APP扫码签名后将数

据回调给应用系统
	接口开发

	
	
	推送签名数据接收
	MKey APP推送签名后将数

据回调给应用系统
	接口开发

	
	动态心电图软件功能模块新增与修改
	新增二维码显示功能
	登录界面、报告界面显示二维码，供手机扫码
	软件开发

	
	
	修改原有报告打印机制
	报告中医生签名处新增CA电子签名图片
	软件修改


 3. 技术文件

3.1软件使用说明

四、技术及售后服务

   1.质保与维保：质保期1年，质保期结束后的维保需求
   2.交货期：合同签订后1个月内。
